
新北市板橋地政事務所基線場檢測報告 

 

一、測設儀器、器材： 

SOKKIA CX-103 全測站經緯儀*1 (含腳架) 

求心基座*2 (含腳架) 

稜鏡*2  

二、簡易基線場設置地點：新北市板橋區介壽公園(臨實踐路側) 

 

     

 

  



三、各點位置示意圖： 

設置點位計有 0M、5M、23M、31M、59M 等 5 點 
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四、基線觀測成果(參考標準值) 

 
5 23 31 59 

0 5.000 22.991 30.995 58.985 

5  17.990 25.993 53.984 

觀測 

測站 



     

五、觀測手簿    

 

檢測單位： 

新北市板橋地政事務所 
地點：新北市板橋區介壽公園 日期： 112 年 10 月 27 日 

精度規格： 2 mm ±   2 ppm 溫度：24 
o
C 壓力：1014 

百帞（毫

巴） 

儀器站 稜鏡站  SOKKIA CX-103   備註  

0M 

5M 

正 5.000  0-00-00  

倒 5.000  180-00-20  

正 5.000  0-00-00  

倒 5.001  180-00-19  

正 5.000  0-00-00  

倒 5.000  180-00-20  

正 5.000  0-00-00  

倒 5.000  180-00-20  

正 5.000  0-00-00  

倒 5.000  180-00-21  

正 5.000  0-00-00  

倒 5.000  180-00-18  

23M 

正 22.991  0-02-36  

倒 22.991  180-02-36  

正 22.991  0-02-35  

倒 22.991  180-02-37  

正 22.990  0-02-36  

倒 22.991  180-02-35  

正 22.991  0-02-34  

倒 22.991  180-02-37  

正 22.990  0-02-36  

倒 22.991  180-02-35  



正 22.991  0-02-37  

倒 22.990  180-02-36  

31M 

正 30.995  0-05-49  

倒 30.995  180-05-57  

正 30.995  0-05-50  

倒 30.995  180-05-58  

正 30.995  0-05-48  

倒 30.995  180-05-53  

正 30.995  0-05-53  

倒 30.996  180-05-50  

正 30.995  0-05-50  

倒 30.995  180-05-56  

正 30.995  0-05-54  

倒 30.995  180-05-58  

59M 

正 58.986  0-03-30  

倒 58.985  180-03-31  

正 58.985  0-03-29  

倒 58.985  180-03-30  

正 58.985  0-03-29  

倒 58.986  180-03-30  

正 58.985  0-03-29  

倒 58.985  180-03-32  

正 58.985  0-03-29  

倒 58.985  180-03-33  

正 58.985  0-03-28  

倒 58.985  180-03-30  

       

       

       

       



       

       

檢測單位： 

新北市板橋地政事務所 
地點：新北市板橋區介壽公園 日期：  109 年 11 月 11 日 

精度規格： 2 mm ±   2 ppm 溫度：23 
o
C 壓力：1024 

百帞（毫

巴） 

儀器站 稜鏡站  SOKKIA CX-103   備註  

5M 

23M 

正 17.990  0-00-00  

倒 17.990  180-00-05  

正 17.990  0-00-01  

倒 17.990  180-00-06  

正 17.990  0-00-00  

倒 17.989  180-00-05  

正 17.990  0-00-01  

倒 17.990  180-00-05  

正 17.990  0-00-00  

倒 17.990  180-00-06  

正 17.989  0-00-01  

倒 17.990  180-00-06  

31M 

正 25.993  0-03-40  

倒 25.993  180-03-48  

正 25.993  0-03-42  

倒 25.993  180-03-48  

正 25.993  0-03-39  

倒 25.993  180-03-47  

正 25.993  0-03-42  

倒 25.993  180-03-47  

正 25.994  0-03-39  

倒 25.993  180-03-49  

正 25.993  0-03-41  

倒 25.993  180-03-48  



59M 

正 53.984  0-00-30  

倒 53.985  180-00-42  

正 53.984  0-00-30  

倒 53.984  180-00-41  

正 53.984  0-00-29  

倒 53.984  180-00-42  

正 53.984  0-00-29  

倒 53.985  180-00-37  

正 53.984  0-00-31  

倒 53.984  180-00-40  

正 53.984  0-00-32  

倒 53.985  180-00-38  

  



六、現場作業情形 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



七、新北市板橋地政事務所   

 

 

 

 

日期 儀器型號 

稜鏡站 備註 
Leica 

TCR703 

105 年 5 月 25

日 

儀器站 0M 

5M 23M 31M 59M 

使用稜鏡(-30 mm) 

徠卡常數:4mm 

絕對常數:-30.4mm 

4.997 22.991 30.996 58.986 

儀器站 5M 

 23M 31M 59M 

 17.992 25.996 53.987 

106 年 6 月 13

日 

儀器站 0M 

5M 23M 31M 59M 

使用稜鏡(-30 mm) 

徠卡常數:4mm 

絕對常數:-30.4mm 

4.997 22.991 30.996 58.986 

儀器站 5M 

 23M 31M 59M 

 17.992 25.996 53.987 

日期 儀器型號 

SOKKIA 

CX-103 

稜鏡站 備註 

109 年 11 月

11 日 

儀器站 0M 

5M 23M 31M 59M  

 
5.000 22.991 30.995 58.985 

儀器站 5M 

 23M 31M 59M 

 17.990 25.993 53.984 

112 年 10 月

27 日 

儀器站 0M 

5M 23M 31M 59M  

5.000 22.991 30.995 58.985 

儀器站 5M 

 23M 31M 59M 

 17.990 25.993 53.984 


